Opis badania

1. W16z palec w klips pulsoksymetru, nie za gieboko - by nie uszkodzi¢ urzadzenia, nie za plytko —
poniewaz moze by¢ niemozliwy pomiar Zazwyczaj badanie odbywa sie na palcu wskazujacym,
jednak w razie potrzeby mozna uzy¢ innego palca. Podczas badania nie nalezy rusza¢ palcem.

3. Nacisnij przycisk wlaczajacy na przednim panelu.
Naciskajac przycisk ponownie zmieniamy sposéb ekspozycji danych na wys$wietlaczu.

4. Odczytaj wynik badania bezposrednio z wyswietlacza, opis na rysunku

5. Sciagnij pulsoksymetr z palca i odt6z do etui, aparat wylaczy sie automatycznie po 5 sekundach.
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wskaznik pomiaru pulsy kres fali pulsu

Czyszczenie i dezynfekcja

Do czyszczenia i dezynfekcji nalezy uzywacé czystej migkkiej szmatki, nasgczonej delikatnym roztworem
dezynfekujgcym (np. alkohol ok.5%, woda z mydiem).

NIE NALEZY zanurzaé¢ urzadzenia w cieczy oraz sterylizowaé w wysokiej temperaturze i pod wysokim
ciSnieniem.

3. DANE TECHNICZNE

Zakres pomiaru SpO2: 35%-99% (rozdzielczos¢ 1%)
Doktadnos¢ pomiaru SpO2: +2% w zakresie 70%-99%, ponizej 70% nieoznaczalna
Zakres pomiaru pulsu: 30 bmp-250 bmp (rozdzielczo$¢ 1 bmp)
Doktadno$¢ pomiaru pulsu:’ +2 bmp lub £2% (wybiera si¢ wickszg wartos¢)
Zasilanie : 2 baterie 1,5V rozmiar AAA

(ok. 20 h pracy na jednym komplecie baterii)
Wymiary: Model D 57 (db) x 31 (szer) x 32 (wys) mm

Waga: 50 g (wraz z bateriami)




